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ABSTRAK
Loji rawatan kumbahan (STP) sedia ada khususnya di Malaysia tidak direka untuk menyingkirkan bahan farmaseutik yang 
tergolong dalam kategori bahan cemar baru muncul. Oleh kerana farmaseutik yang hadir dalam persekitaran akuatik 
ialah pada kepekatan yang sangat rendah iaitu dalam julat bahagian per bilion dan trilion, satu kaedah pengekstrakan 
dan analisis yang peka perlu dibangunkan. Dalam kajian ini, kaedah analisis berdasarkan pengekstrakan fasa pepejal 
(SPE) diikuti dengan kromatografi cecair-spektrometri jisim masa penerbangan (LC-TOF-MS) menggunakan mod pengionan 
secara semburan elektro positif telah berjaya dibangunkan untuk menentukan kehadiran sepuluh farmaseutik terpilih 
dalam air kumbahan dan air sungai. Farmaseutik yang dikaji termasuk acetaminophen, theophylline, caffeine, metoprolol, 
sulfamethoxazole, carbamazepine, prednisolone, ketoprofen, norgestrel dan simvastatin. Kaedah SPE menggunakan 
langkah pengekstrakan tunggal yang menggunakan isi padu sampel yang rendah sebanyak 100 mL dan pelarut elusi 
yang minimum telah berjaya dicapai. Peratus perolehan semula untuk kesemua farmaseutik dalam sampel air sungai 
berada dalam julat 54-99% manakala bagi sampel efluen STP pula berada dalam julat 57-96%. Jangka masa analisis 
LC-TOF-MS termasuk masa imbangan adalah selama 25 min dengan menggunakan suntikan sampel 20 μL. Prosedur SPE 
bersama-sama dengan kaedah analisis yang telah dibangunkan menghasilkan had kuantifikasi (LOQ) dalam lingkungan 
0.031-0.882 μg/L untuk sampel STP dan 0.030-0.926 µg/L untuk sampel air sungai.
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ABSTRACT
Sewage treatment plants (STPs) particularly in Malaysia are not designed to eliminate pharmaceuticals which belong to 
the category of emerging contaminants. Considering the levels of these contaminants could be incredibly low which are in 
the range of parts per billion and trillion in the aquatic environment, very sensitive analytical techniques and extraction 
methodologies have to be developed. In this present work, an analytical method based on solid phase extraction (SPE) 
followed by liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry (LC-TOF-MS) in positive electrospray ionisation 
mode was successfully developed to determine the presence of ten selected pharmaceuticals in aquatic environment. The 
compounds under study include acetaminophen, theophylline, caffeine, metoprolol, sulfamethoxazole, carbamazepine, 
prednisolone, ketoprofen, norgestrel and simvastatin. The SPE procedure was successfully achieved with a single 
extraction step using a low sample volume of 100 mL and minimum volume of eluting solvent. Percentage recovery 
for all pharmaceuticals in river water samples were in the range of 54-99% while for STP effluent samples were in the 
range of 57-96%. The total run time inclusive of equilibration in LC-TOF-MS analysis was 25 min with sample injection 
volume of 20 µL. The application of the optimised SPE procedure together with the instrumental analysis resulted in 
limit of quantification (LOQ) of 0.031 - 0.882 µg/L and 0.030 - 0.926 µg/L in STP and river water samples, respectively.
Keywords: Pharmaceuticals; sewage treatment plant; solid phase extraction (SPE)
PENGENALAN
Analisis dan penentuan bahan pencemaran alam sekitar masa 
ini tidak hanya memberi tumpuan kepada bahan pencemar 
klasik, malah telah dilanjutkan kepada bahan pencemaran 
yang baharu. Bahan pencemar alam sekitar baru muncul 
meliputi pelbagai jenis bahan kimia yang sebahagian 
besarnya adalah di luar skop pemantauan alam sekitar. 
Farmaseutik yang merujuk kepada ubat-ubatan preskripsi 
serta boleh didapati terus di kaunter farmasi atau di kedai 
untuk kegunaan manusia dan haiwan (US º2008), tergolong 
dalam bahan pencemar alam sekitar baru muncul ini.
 Farmaseutik direka untuk merangsang atau 
menghalang tindak balas fisiologi pada manusia dan 
haiwan. Walau bagaimanapun, mereka boleh memberi 
kesan buruk terhadap ekologi bukan sasaran dan organisme 
hidup apabila dilepaskan ke alam sekitar. Penemuan yang 
dibuat oleh Oropesa et al. (2016) mencadangkan bahawa 
carbamazepine boleh bertindak sebagai pengganggu 
endokrin pada Daphnia magna kerana ia mengurangkan 
keluaran reproduktif, mengganggu penentuan seks dan 
menyebabkan ketidaknormalan perkembangan pada 
anak. Oleh itu, bahan farmaseutik secara langsung boleh 
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mempengaruhi kemampanan populasi. Terdapat juga 
laporan sejak kebelakangan ini yang menyatakan bahawa 
ubat-ubatan jenis analgesik ringan boleh menyebabkan 
pelbagai gangguan endokrin pada manusia (Albert et 
al. 2013). Kajian lanjut tentang toksikologi tahap surih 
farmaseutik dan bahan pencemar lain yang muncul di dalam 
air terhadap manusia perlu dilakukan untuk menentukan 
dengan tepat kesannya. Tambahan pula, farmaseutik hadir 
di alam sekitar dengan kombinasi sebatian farmaseutik lain, 
metabolit mereka bersama-sama dengan bahan pencemar 
alam sekitar yang lain. Walaupun kepekatan farmaseutik 
individu yang dikesan mungkin sangat rendah, masih tidak 
diketahui kesannya, jika ada, akibat pendedahan kepada 
dos campuran secara berulang terhadap kesihatan manusia.
Pembuangan ubat-ubatan secara terus sama ada melalui 
pembuangan sampah, ke dalam tandas atau ke dalam sinki 
dapur menyumbang secara spesifik ke atas pertambahan 
kehadiran bahan farmaseutik dalam alam sekitar. Apabila 
kita mengambil ubat-ubatan pula, tidak semua ubat-ubatan 
ini akan dicerna seratus peratus dalam badan. Ubat-ubatan 
ini akan seterusnya keluar semasa proses perkumuhan 
melalui najis dan seterusnya akan disalurkan ke loji rawatan 
kumbahan (STP). Loji rawatan kumbahan yang sedia ada 
di kebanyakan negara termasuk Malaysia, tidak direka 
untuk mengurai ubat-ubatan ini. Kaedah yang digunakan 
adalah rawatan secara konvensional yang meliputi 
proses pengasingan, pengudaraan dan pemendapan. 
Selain itu rawatan sekunder kumbahan tertumpu kepada 
penyingkiran bahan organik terbiodegradasi dan pepejal 
terapung dan kebanyakannya menggunakan proses unit 
biologi dan penggunaan enapcemar teraktif. Walau 
bagaimanapun masih terdapat ubat-ubatan atau bahan 
farmaseutik dalam efluen air kumbahan ini yang tidak 
terurai dan akan dilepaskan ke dalam air sungai, yang 
akhirnya berkemungkinan untuk hadir di dalam air minum. 
Farmaseutik yang hadir dalam persekitaran akuatik ialah 
pada kepekatan yang sangat rendah, iaitu dalam julat 
bahagian per bilion dan per trilion. Sehubungan itu, satu 
kaedah pengekstrakan serta analisis yang peka dan mudah 
perlu dibangunkan. Setakat ini, masih belum ada satu 
kaedah piawai untuk menganalisis segala jenis bahan 
farmaseutik dalam persekitaran akuatik. Disebabkan 
kepelbagaian sifat fiziko-kimia yang dipamerkan oleh 
pelbagai kelas bahan farmaseutik tersebut, kebanyakan 
kaedah analisis yang telah dibangunkan memberi tumpuan 
kepada kumpulan yang khusus. Kaedah pengekstrakan fasa 
pepejal (SPE) masih banyak digunakan walaupun terdapat 
laporan kajian yang menggunakan kaedah pengekstrakan 
yang lain (Sanagi et al. 2013).
 Dalam kajian ini, kaedah analisis berdasarkan SPE 
diikuti dengan LC-TOF-MS menggunakan mod pengionan 
secara semburan elektro positif dibangunkan untuk 
menentukan kehadiran sepuluh farmaseutik terpilih dalam 
persekitaran akuatik. Kaedah yang dibangunkan dalam 
kajian ini adalah berasaskan langkah pengekstrakan 
tunggal dan menggunakan isi padu sampel yang rendah 
serta pelarut yang minimum. Secara amnya farmaseutik 
yang dipilih tergolong dalam senarai yang diperoleh 
daripada National Essential Drugs List (2012) dan juga 
berdasarkan jenis ubat-ubatan yang kerap digunakan 
oleh penduduk Malaysia. Maklumat berkaitan diperoleh 
daripada senarai empat puluh teratas bagi ubat-ubatan yang 
banyak digunakan berdasarkan penggunaan Defined Daily 
Dose (DDD) untuk setiap 1000 populasi sehari di Malaysia 
(MOH 2014).
BAHAN DAN KAEDAH
BAHAN KIMIA DAN BAHAN PIAWAI FARMASEUTIK
Acetaminophen (No. CAS 103-90-2), caffeine (No. CAS 
58-08-2), carbamazepine (No. CAS 298-46-4), ketoprofen 
(No. CAS 22071-15-4), metoprolol (No. CAS 56392-17-7), 
norgestrel (No. CAS 797-63-7), prednisolone (No. CAS 50-
24-8), simvastatin (No. CAS 79902-63-9), sulfamethoxazole 
(No. CAS 723-46-6) dan theophylline (No CAS 58-55-9) 
diperoleh daripada Sigma-Aldrich. Peratus ketulenan untuk 
kesemua bahan piawai farmaseutik yang digunakan adalah 
melebihi 98 %. Metanol (MeOH) dan asetonitril (ACN) 
bergred HPLC, diklorometana, etil asetat (gred LC) dan asid 
formik dibekalkan oleh Merck. Metiltert-butileter (MTBE) 
diperoleh daripada J.T. Baker.
 Larutan stok bagi setiap bahan piawai farmaseutik 
yang berkepekatan 1000 mg/L disediakan berasaskan berat 
sebatian farmaseutik dalam pelarut metanol bergred HPLC. 
Larutan campuran piawai yang mengandungi sepuluh 
jenis farmaseutik disediakan dengan cara pencairan setiap 
larutan stok bagi setiap bahan piawai farmaseutik tersebut. 
Larutan stok dan larutan campuran piawai ini disimpan di 
dalam botol amber penutup berskru di dalam peti sejuk 
beku pada suhu <0ºC untuk kegunaan seterusnya.
PENGEKSTRAKAN FASA PEPEJAL
Kaedah daripada beberapa kajian lepas telah dijadikan 
rujukan (Gonzalez-Barreiro et al. 2003; Petrovic et al. 
2006; Vanderford & Snyder 2006) sebagai asas pemilihan 
proses SPE dalam kajian ini. Walaupun banyak kaedah SPE 
telah dibangunkan namun hingga kini, masih tiada satu 
kaedah universal yang dapat mengekstrak semua jenis 
farmaseutik dalam satu masa dengan menghasilkan peratus 
perolehan semula yang baik untuk semua analit. Oleh 
itu, kaedah yang dirujuk masih lagi memerlukan proses 
pengoptimuman terutamanya dalam pemilihan pelarut 
kondisi dan elusi.
 Katrij SPE yang digunakan dalam kajian ini ialah 
jenama Oasis HLB 3 mL, yang berpadatan 60 mg dan 
diperoleh daripada Waters, USA. Bahan padatan di dalam 
katrij tersebut ialah polimer universal fasa-berbalik yang 
telah dibangunkan untuk pengekstrakan pelbagai jenis 
bahan bersifat asid, bes dan neutral. Sebanyak 100 mL 
sampel terlebih dahulu dituras secara vakum menerusi 
kertas turas gentian kaca (GF/F glass microfiber) bersaiz 
liang 0.7 μm (Whatman UK). Katrij SPE dipasang pada 
kebuk vakum SPE yang mempunyai 10 pangkalan. 
Pertama sekali, bahan penjerap fasa pepejal dalam katrij 
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dikondisikan dengan 3 mL etil asetat, 3 mL MeOH dan 
3 mL air ternyahion secara berturutan. Sebanyak 100 
mL sampel kemudian ditambahkan ke dalam katrij, 
tanpa diubah pH, secara vakum pada kadar aliran 6 mL/
min. Berikutnya, katrij tersebut dibilas dengan 3 mL air 
ternyahion dan seterusnya dibiarkan kering di bawah 
vakum selama 5 hingga 10 min untuk menyingkirkan air 
yang berlebihan. Tiub kaca 12 mL kemudian dimasukkan 
ke dalam kebuk SPE untuk mengumpul eluen. Bahan 
analit dielusi daripada penjerap dengan menggunakan 
5 mL etil asetat ke dalam tiub kaca tersebut. Semasa 
langkah pengelusian dijalankan pam vakum dimatikan 
supaya pelarut boleh mengelusi secara tarikan graviti dan 
mengelusi dengan lebih berkesan. Pam vakum dihidupkan 
semula untuk memastikan semua pelarut telah melalui 
katrij tersebut. Pengeringan dan pemekatan eluen yang 
terhasil kemudian dijalankan di bawah aliran gas nitrogen. 
Akhir sekali, hasil ekstrak yang telah kering ditambahkan 
dengan 1 mL MeOH-air ternyahion (10:90, v/v) dan 
dipindahkan ke dalam botol kaca amber daripada Agilent 
Technologies (USA) untuk dianalisis seterusnya.
KROMATOGRAFI CECAIR – SPEKTROMETRI JISIM – 
MASA PENERBANGAN
Pemisahan analit dijalankan menggunakan peralatan 
kromatografi cecair berjenama Dionex Ultimate 3000/
LC 09115047 (USA) yang dilengkapi dengan penyahgasan 
vakum, pam kuartenari dan autosampler diikuti dengan 
pengesanan analit menggunakan sistem TOF-MS keluaran 
syarikat Bruker Daltonics (Germany). Turus yang 
digunakan ialah turus C18 berjenama Thermo Scientific 
berukuran 250 × 2.1 mm dan mempunyai diameter dalaman 
(I.D.) 5 μm. Dalam kajian ini, sepuluh farmaseutik yang 
dikaji, dianalisis dalam mod semburan elektro positif 
(ESI+). Berikut adalah parameter yang ditetapkan sepanjang 
analisis menggunakan instrumen tersebut: voltan kapilari, 
4000 V; kadar aliran gas, 8.0 L/min; tekanan nebulizer, 4.0 
Bar dan suhu, 190°C. 
 Jangka masa analisis termasuk masa imbangan 
adalah selama 25 min dengan menggunakan isi padu 
suntikan sampel 20 μL. Program kecerunan elusi terbaik 
yang diperoleh ialah dengan menggunakan set pelarut 
fasa bergerak berikut: (A) 0.1% asid formik dalam air 
ternyahion dan (B) 100% ACN pada kadar alir 0.3 mL/
min. Program kecerunan elusi tersebut dimulakan dengan 
5% eluen B, dinaikkan kepada 50% dalam 8 min dan 
ditingkatkan seterusnya kepada 95% pada kecerunan 3 
min. Keadaan ini dibiarkan selama 5.5 min. Program 
kecerunan ini dikembalikan kepada 5% eluen B pada 
min ke 16.7 dan dibiarkan malar selama 8.3 min untuk 
mencapai keseimbangan sebelum suntikan seterusnya. 
Penyuntik dibilas secara automatik dengan MeOH setiap 
kali selepas suntikan dilakukan. Data jisim tepat untuk 
ion-ion analit diproses melalui perisian Bruker Daltonics 
Data Analysis, yang memberikan komposisi unsur dan ralat 
jisim. Nilai m/z untuk analit sasaran diekstrak daripada 
kromatogram ion jumlah (TIC) untuk menghasilkan ukuran 
jisim yang tepat untuk setiap satu analit tersebut. Semua 
analit kecuali simvastatin memaparkan penerimaan H+ 
lalu mengasilkan [M+H]+ dalam mod pengionan ESI 
positif. Simvastatin dikenal pasti dengan lebih berkesan 
menggunakan aduk sodium, [M+Na]+C25H38NaO5. Rajah 1 
ialah contoh kromatogram ion jumlah yang menunjukkan 
pemisahan sepuluh bahan piawai menggunakan mod ESI 
positif tanpa menjalani proses SPE. Jadual 1 menunjukkan 
masa penahanan dan ukuran jisim tepat bagi farmaseutik 
sasaran dalam larutan piawai. Jisim ralat yang diperoleh 
untuk kesemua analit tidak melebihi 3.6 ppm.
KUANTIFIKASI DAN VALIDASI KAEDAH
Keberkesanan kaedah pengekstrakan dinilai dengan 
menentukan peratus perolehan semula setiap analit. 20 
μL larutan campuran piawai berkepekatan 10 ppm yang 
mengandungi kesepuluh bahan farmaseutik dimasukkan 
ke dalam sampel air di dalam kelalang isi padu 100 mL 
bagi menghasilkan kepekatan akhir 2 μg/L. Sampel air 
kemudian diekstrak dengan menggunakan kaedah SPE 
yang telah dioptimumkan. Hasil ekstrak yang telah kering 
ditambahkan dengan 1 mL MeOH-air ternyahion (10:90, 
v/v) dan dipindahkan ke dalam botol kaca amber daripada 
Agilent Technologies (USA) untuk dianalisis menggunakan 
RAJAH 1. Kromatogram ion jumlah bagi kesepuluh bahan piawai farmaseutik terpilih
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LC-TOF-MS. Langkah ini dijalankan ke atas sampel air 
sungai dan air rawatan kumbahan. Peratus perolehan 
semula (% R) untuk setiap jenis sampel air dikira dengan 
menggunakan persamaan yang diadaptasi daripada Laven 
et al. (2009) seperti berikut:
% R = 
 Had pengesanan instrumen (IDL) dan had kuantifikasi 
instrumen (IQL) ditentukan dengan menyuntik secara terus 
larutan campuran piawai dengan penurunan kepekatan ke 
sistem LC-TO-MS yang telah dioptimumkan. Nilai IDL untuk 
setiap bahan farmaseutik dianggarkan dengan melihat 
kepada bacaan nisbah isyarat bising (S/N), dengan nilai 
S/N ≥3 manakala S/N ≥10 untuk IQL. Had kuantifikasi 
(LOQ) bagi keseluruhan kaedah SPE diikuti dengan LC-TOF-
MS untuk setiap bahan farmaseutik dalam sesuatu matriks 
dikira dengan menggunakan persamaan berikut: 
 LOQ = 
dengan IQL ialah had kuantifikasi instrument, % R 
bermaksud peratus perolehan semula analit dalam matriks 
tersebut dan CF ialah faktor kepekatan (Vieno et al. 2006).
PENSAMPELAN DAN ANALISIS SAMPEL SEBENAR
Pensampelan bagi sampel air kumbahan dijalankan di loji 
rawatan kumbahan yang terletak di Pantai Dalam, Kuala 
Lumpur. Pensampelan bagi sampel air sungai dijalankan di 
tiga stesen, iaitu sebelum dan selepas kawasan pelepasan 
efluen air kumbahan di Sungai Klang dan satu lagi stesen 
pensampelan di Sungai Kerayong. Jadual 2 menunjukkan 
penerangan secara ringkas stesen-stesen pensampelan 
yang dipilih.
 Sampel STP dan air sungai diambil dengan 
menggunakan baldi keluli atau terus dengan botol kaca 
yang dibilas beberapa kali dengan air sampel. Air sampel 
kemudian dipindahkan ke dalam botol kaca 500 mL 
bertutup polipropilena yang sebelumnya juga telah dibilas 
dengan air sampel. Botol-botol tersebut diletakkan di 
dalam kotak sejuk berisi pek ais untuk dibawa ke makmal. 
Sebanyak 0.5 g sodium azida untuk setiap 500 mL 
sampel dimasukkan ke dalam botol sampel untuk tujuan 
pengawetan.



























































































JADUAL 2. Penerangan secara ringkas stesen-stesen pensampelan
Stesen 
Pensampelan Penerangan 
RS Kolam kumbahan belum dirawat
PC Kolam penjernihan peringkat pertama di mana serpihan batu-batu dan pasir, serta 
bahan-bahan lain seperti botol, plastik dan pepejal terampai telah disingkirkan
FE Kolam efluen terawat
S1 Sungai Klang, 200 m sebelum tempat pelepasan efluen STP
(3º 05ʹ53.87ʺ N, 101º 40ʹ24.78ʺ E)
S2 Sungai Klang, 450 m selepas tempat pelepasan efluen STP
(3º 05ʹ36.64ʺ N, 101º 40ʹ19.16ʺ E)
S3 Sungai Kerayong, 100 m daripada pertemuan dengan Sungai Klang
(3º 05ʹ51.08ʺ N, 101º 40ʹ27.27ʺ E)
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KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
PENGOPTIMUMAN KAEDAH PENGEKSTRAKAN 
FASA PEPEJAL
Isi padu sampel sebanyak 50, 100 dan 200 mL digunakan 
dalam pengoptimuman ini. Rajah 2 menunjukkan peratus 
perolehan semula yang didapati apabila tiga jumlah 
isi padu kemasukan sampel digunakan semasa proses 
pengoptimuman. Penggunaan isi padu sampel sebanyak 
100 mL menunjukkan nilai purata peratus perolehan 
semula yang tertinggi iaitu 85%. Isi padu sampel 50 mL 
dan 200 mL pula mempunyai peratus perolehan semula 
masing-masing sebanyak 62% dan 54%. Ujian statistik 
menggunakan analisis varians (ANOVA) menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan yang nyata (p<0.05) bagi 
nilai purata peratus perolehan semula pada tiga isi padu 
kemasukan sampel tersebut.
 Rajah 3 menunjukkan peratus perolehan semula 
untuk setiap satu bahan farmaseutik pada pH berasid (pH 
= 2) dan untuk sampel yang tidak dilakukan pelarasan 
pH. Keputusan yang diperoleh dalam kajian ini selari 
dengan keputusan kajian yang dijalankan oleh Gros et al. 
(2006) dan Al-Qaim et al. (2014) yang juga menggunakan 
katrij Oasis HLB. Tanpa sebarang pelarasan pH, peratus 
perolehan semula didapati dalam julat 44 hingga 138% 
manakala pada keadaan berasid pula dalam julat 7 
hingga 177%. Carbamazepine tergolong dalam kategori 
farmaseutik bersifat neutral (Vieno et al. 2006), oleh itu 
ubah suai pH larutan sampel tidak mempunyai kesan yang 
ketara terhadap perolehan semula analit tersebut. Peratus 
perolehan semula bagi carbamazepine ialah 105% tanpa 
pelarasan pH dan 101% pada pH2. Ujian ANOVA tidak 
menunjukkan perbezaan yang signifikan antara perubahan 
pH (p>0.05). Oleh kerana kajian ini bertujuan untuk 
mengekstrak sepuluh analit sasaran sekaligus dalam satu 
langkah SPE, proses SPE tanpa sebarang pelarasan pH ke 
atas sampel dipilih berdasarkan peratus perolehan semula 
secara keseluruhan dalam julat yang baik untuk kesemua 
farmaseutik. 
 Set pelarut untuk langkah elusi yang dibandingkan 
semasa proses pengoptimuman terdiri daripada etil asetat 
dan dikombinasi dengan pelbagai pelarut lain seperti 
RAJAH 2. Peratus perolehan semula pada tiga isi padu kemasukan sampel berbeza
RAJAH 3. Pengaruh pH sampel terhadap peratus perolehan semula bahan farmaseutik
Series 1: MeOH + MTBE + etil asetat; Series 2: MeOH + MTBE + etil asetat (sedikit pengubahsuaian pada langkah 
kondisi); Series 3: Etil asetat; Series 4: MTBE + etil asetat; Series 5: MeOH + etil asetat + diklorometana
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MeOH, MTBE dan diklorometana. Peratus perolehan 
semula bagi kesemua farmaseutik untuk setiap set pelarut 
elusi ditunjukkan dalam Rajah 4. Dalam kajian ini, 
etil asetat didapati dapat mengelusi bahan farmaseutik 
secara paling berkesan berbanding dengan pelarut yang 
lain. Nilai purata peratus perolehan semula bagi bahan 
farmaseutik menggunakan pelarut etil asetat ialah sebanyak 
72%. Etil asetat yang tergolong dalam kumpulan ester 
mempunyai kekutuban yang tidak jauh berbeza daripada 
diklorometana. Ia dikategorikan sebagai sempadan pelarut 
aprotik berkutub. Pelarut dalam kategori ini mempunyai 
pemalar dielektrik yang agak tinggi daripada pelarut tidak 
berkutub. Oleh kerana ia mempunyai kekutuban tahap 
pertengahan, ia adalah pelarut yang baik untuk pelbagai 
jenis tindak balas. Bahan farmaseutik terpilih dalam kajian 
ini juga meliputi jenis kekutuban yang berbeza. Oleh 
kerana kaedah SPE dalam kajian ini melibatkan pengelusian 
secara sekaligus, etil asetat didapati sesuai dengan sifat 
kekutubannya yang tidak terlalu tinggi.
VALIDASI KAEDAH KESELURUHAN
Setiap bahan farmaseutik dalam sampel dikenal pasti 
menerusi nilai nisbah jisim kepada cas (m/z) dan masa 
penahanan bahan tersebut yang dibandingkan dengan nilai 
bagi bahan piawai.
 Perolehan semula dalam kaedah SPE adalah spesifik 
kepada analit dan juga spesifik kepada matrik yang 
terlibat. Oleh itu dalam kajian ini peratus perolehan semula 
divalidasikan untuk keseluruhan kaedah. Perolehan semula 
juga berperanan untuk menilai keberkesanan katrij HLB 
dalam mengekstrak farmaseutik terpilih secara sekaligus. 
Jadual 3 menunjukkan peratus perolehan semula pada aras 
kemasukkan kepekatan larutan piawai campuran 2 µg/L 
dalam 100 mL sampel efluen STP dan air sungai. Dalam 
jadual tersebut dapat dilihat bahawa peratus perolehan 
semula bagi sampel air sungai berada dalam julat 54% 
hingga 99% dengan nilai SD dalam julat 3-9 μg/L untuk 
tiga ulangan sampel. Bagi sampel efluen STP pula peratus 
perolehan semula yang diperoleh berada dalam julat 57-
RAJAH 4. Peratus perolehan semula pada lima set pelarut elusi
JADUAL 3. Peratus perolehan semula (absolute recoveries) pada aras kemasukkan kepekatan larutan 
piawai campuran 2 µg/L dalam 100 mL sampel efluen STP dan air sungai
Farmaseutik
% Perolehan semula
Air sungai Efluen STP
SD 
(n = 3) % RSD
SD 








































































96% dengan nilai SD 3-13 μg/L untuk tiga ulangan sampel. 
Acetaminophen menunjukkan peratus perolehan semula 
yang terendah berbanding dengan bahan farmaseutik yang 
lain dalam kedua-dua sampel air sungai dan efluen STP. 
Walau bagaimanapun, perolehan semula yang rendah bagi 
acetaminophen adalah setanding dengan keputusan yang 
dilaporkan oleh kajian terdahulu (Al-Odaini et al. 2010; 
Tan et al. 2015).
 Kelinearan bagi satu pemiawaian luaran menggunakan 
larutan campuran piawai bahan farmaseutik dalam MeOH 
dinilai melalui nilai pekali regresi, R2 graf tersebut. Nilai 
yang diperoleh ditunjukkan dalam Jadual 4. Nilai IDL untuk 
setiap bahan farmaseutik ditentukan dengan melihat kepada 
bacaan S/N ≥3 manakala S/N ≥10 untuk IQL menerusi 
penurunan kepekatan larutan campuran piawai. Nilai IDL 
yang diperoleh berada dalam julat 0.5 – 7.5 μg/L dengan 
carbamazepine, ketoprofen dan simvastatin menunjukkan 
sensitiviti yang paling tinggi. Suntikan sampel yang 
digunakan ialah sebanyak 20 μL. Nilai IQL pula diperoleh 
dalam julat 2 - 50 μg/L. Bagi efluen STP nilai LOQ berada 
dalam julat 0.031 – 0.882 μg/L manakala bagi air sungai 
pula nilai LOQ berada dalam julat 0.030 – 0.926 μg/L. 
Kesemua nilai LOQ dipaparkan dalam Jadual 5. Simvastatin 
menunjukkan nilai LOQ yang terendah dalam kedua-dua 
jenis matrik sampel. Nilai LOQ yang rendah amat penting 
dalam kajian farmaseutik dalam air ini kerana kajian ini 
melibatkan analisis kehadiran analit pada tahap surih.
ANALISIS SAMPEL SEBENAR
Kajian farmaseutik dalam persekitaran akuatik telah 
semakin mendapat perhatian para penyelidik di Malaysia 
namun masih agak terhad (Al-Odaini et al. 2010; Al-
Qaim et al. 2016; Tan et al. 2015). Matrik sampel yang 
dikaji meliputi sampel air sungai, influen dan efluen STP 
serta influen dan efluen hospital. Kajian ini melibatkan 
pensampelan di STP dan air sungai. Kehadiran farmaseutik 
sasaran dalam sampel air kumbahan dan air sungai dalam 
kajian ini ditunjukkan dalam Jadual 6 dan 7. 
 Untuk sampel loji rawatan kumbahan, empat bahan 
farmaseutik hadir secara konsisten di ketiga-tiga lokasi 
persampelan iaitu acetaminophen, theophylline, caffeine 
dan metoprolol. Kehadiran bahan-bahan ini berkurangan 
daripada air kumbahan belum terawat apabila menjadi 
efluen terawat. Kehadiran tertinggi dikesan ialah pada air 
kumbahan belum terawat iaitu acetaminophen pada nilai 
maksimum 26.80 μg/L, theophylline pada nilai 14.84 
μg/L, caffeine pada nilai 30.89 μg/L dan metoprolol 
pada nilai 1.90 μg/L. Kekerapan dan jumlah kepekatan 
dijumpai dalam efluen terawat bagi acetaminophen 
dan caffeine menurun. Ini memberi gambaran bahawa 
acetaminophen dan caffeine boleh terurai semasa proses 
rawatan di STP, namun masih tidak boleh disingkirkan 
sepenuhnya. Keputusan yang diperoleh ini sepadan dengan 
yang diperoleh oleh Tan et al. (2015). Sebaliknya, peratus 
kekerapan dikesan untuk theophylline masih juga tinggi 
JADUAL 4. Kelinearan bahan piawai farmaseutik
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5 – 500 (5)
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JADUAL 5. Nilai LOQ untuk setiap bahan farmaseutik dalam kajian ini








































































iaitu 80 % pada sampel di efluen terawat. Daripada Jadual 
6 dapat diperhatikan bahawa kekerapan carbamazepine, 
metoprolol dan sulfamethoxazole ditemui dalam efluen 
terawat lebih tinggi daripada dalam air yang belum dirawat. 
Ini berkemungkinan bahawa bahan farmaseutik tersebut 
boleh bertaut semula selepas proses penguraian oleh 
bakteria. Hal yang sama pernah diutarakan dalam kajian 
oleh Bienkowski (2015). 
 Untuk sampel air sungai pula, tujuh bahan farmaseutik 
dikesan sekurang-kurangnya sekali sepanjang persampelan 
di ketiga-tiga sungai iaitu acetaminophen, theophylline, 
caffeine, metoprolol, ketoprofen, norgesterel dan 
simvastatin. Daripada keputusan kajian yang diperoleh, 
didapati prednisolone tidak dapat dikesan dalam kesemua 
sampel. Ini berkemungkinan disebabkan oleh nilai LOQ 
untuk prednisolone ini agak tinggi, iaitu 0.520 μg/L untuk 
STP dan 0.532 μg/L untuk air sungai. Kehadiran prednisolone 
dalam persekitaran (jika ada) mungkin pada kepekatan 
yang amat surih menjadikan ianya tidak dapat dikesan 
dengan had kuantifikasi tersebut. Pada masa yang sama 
kajian terhadap kehadiran prednisolone dalam persekitaran 
akuatik di Malaysia juga tidak pernah dilaporkan setakat 
ini. Selain daripada segi jumlah penggunaan dalam 
kalangan penduduk, prednisolone, berkemungkinan lebih 
berkesan jika dianalisis menggunakan mod pengionan 
yang lain dalam LC-TOF-MS seperti mod pengionan kimia 
secara tekanan atmosfera (APCI) berbanding dengan mod 
ESI, yang lebih sesuai jika sifat kekutuban molekul tersebut 
tidak terlalu tinggi.
 Walaupun nilai LOQ bagi acetaminophen adalah 
lebih tinggi daripada nilai LOQ prednisolone, iaitu 0.882 
μg/L bagi STP dan 0.926 μg/L bagi air sungai, namun 
acetaminophen masih boleh dikesan menggunakan kaedah 
analisis yang dibangunkan dalam kajian ini. Berbanding 
dengan prednisolone, penggunaan bahan farmaseutik ini 
adalah lebih meluas dalam kalangan penduduk Malaysia. 
Acetaminophen juga tergolong dalam ubatan over-the-
counter (OTC) yang mudah dibeli oleh orang awam.
JADUAL 6. Kehadiran farmaseutik sasaran sepanjang tempoh persampelan air kumbahan (n=15)
Kehadiran farmaseutik di STP (n = 15)
Air kumbahan belum 
dirawat




















































































JADUAL 7. Kehadiran farmaseutik sasaran sepanjang tempoh persampelan air sungai (n=15)





















































































Kaedah analisis berdasarkan SPE diikuti dengan LC-TOF-MS 
menggunakan mod pengionan secara semburan elektro 
positif telah berjaya dibangunkan dan dioptimumkan untuk 
menentukan kehadiran sepuluh farmaseutik terpilih dalam 
persekitaran akuatik. Kaedah SPE tersebut melibatkan 
langkah pengekstrakan tunggal yang menggunakan 
isi padu sampel yang rendah iaitu sebanyak 100 
mL dan pelarut elusi yang minimum. Keputusan 
kajian semasa menunjukkan bahawa masih terdapat 
sebahagian analit sasaran hadir dalam efluen STP seperti 
caffeine, theophylline, metroprolol, sulfamethoxazole 
dan carbamazepine. Acetaminophen dan caffeine kerap 
dijumpai dalam sampel STP belum dirawat, berbanding 
efluen STP. Ini menunjukkan bahawa bahan farmaseutik 
dapat disingkirkan dengan baik semasa proses rawatan di 
STP. Namun begitu kedua-dua caffeine dan acetaminophen 
serta beberapa analit yang lain masih lagi dijumpai 
dalam sungai berdekatan. Kajian semasa ini secara 
keseluruhannya telah membuktikan bahawa persekitaran 
akuatik di Malaysia terdedah kepada kehadiran bahan 
cemar farmaseutik.
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